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اتاق عمل الکتریکیوسایل
به نام خدا

افتن جهت ایجاد برش وجلوگیری از خونریزی برای ایجاد لخته ،بریدن و شک
ی این کار توسط اعمال جرقه ها.بافتها و نابود نمودن بافت به کار می رود
ورد الکتریکی میان پروب و بافت که موجب تمرکز گرما وحرارت در محل م
ش مزایای استفاده از چاقوی بر. نظر ونابودی بافت می شود،انجام می گیرد
م زمان با الکتریکی نسبت به یک چاقوی برش مکانیکی ،یکی امکان انعقاد ه
طراف برش و دیگری جلوگیری از پراکنده شدن سلولهای بیمار به بافتهای ا
ه نوک در برش الکتریکی ، جریانی از بدن بیمار عبور نمی کند، بلک. است 
م می پروب از طریق عبور یک جریان الکتریکی از سیم با مقاومت بالا گر
ا انعقاد ان شود سپس گرمای انتقال یافته از نوک پروب به بافت ،باعث برش ی
اعمال بیشترین کاربرد ان در کنترل و جلوگیری از خونریزی حین .می شود
.. جراحی چشم،صورت،جراحی پلاستیکو ترمیمی است
برشگرما از طریق پروب گرمایی جهت هنگامیکه 
تغییریا انعقاد به بافت اعمال می شود،چندین 
ممکن است اتفاق بیافتد که
:شامل
از هم پاشیدن سلولهاو ازاد شدن محتوای داخل انها)1
بخار شدن اب داخل بافت که منجر به جمع شدن بافت می شود)2
. ایدپروتیین سلولهای خون و بافت تغییر شکل داده و به شکل لخته در می)3
ی برش و نوع پروب الکتروکوتر با پوشش فلزی برای انعقاد و انواع دیگر برا4
ی از گاز ارگون جهت افزایش کارای. انعقاد همزمان مورد استفاده قرار می گیرد
ی با انعقادی این واحدها ،جلوگیری از خونریزی سریع و موثر بافت در ارگان های
. عروق خونی فراوان را امکان پذیر می سازد که به کوترهای ارگونی موسومند
اده می برای انعقاد خون و خشکاندن بافت از پالس های سینوسی میرا شونده استف
ط الکترود فعال شبیه چاقوی جراحی است،با یک دسته ایزوله که توس. ...شود
عمال سوئیچ دستی که بر روی دسته الکترود قرار دارد ا. جراح گرفته می شود
.جریان به پروب را امکانپذیر می سازد
اساس کار 
یمار اعمال جریان الکتریکی از طریق کابلهای مربوط و الکترود فعال به بدن ب
یر بیمار می شود سپس جریان الکتریکی از طریق الکترود برگشتی که در ز
ه که به اثر گرمایی دستگا. قرار داردو کابل مربوطه ، به دستگاه بر می گردد
ریان با تخریب بافت منجر می شود ، به وسیله مقاومت الکتریکی بافت به ج
ش بافت فرکانس و چگالی بالا ایجاد می گرددو دانسیته عبور جریان باعث بر
.می گردد
الکترود خنثی  
افت را نقش ،بدون انکه چگالی جریان بالایی برای اسیب رساندن به ب
بیمار نداشته که در ساده ترین حالت از یک پلیت بزرگ که زیر بدن
.قرار می گیرد،تشکیل می شود
لوازم جانبی دستگاه و روش تمیز کردن آنها
قطبیتک قلم )1
انعقادقلم تک قطبی برای برش و الکترودهای )2
دستگاهبیمار با کابل اتصال به صفحه )3
پدال پایی)4
دو قطبی و کابل اتصال ان به دستگاهپنست )5
قلم تک قطبی
ی شوند، الکترودهای متنوعی که به عنوان الکترود فعال در جراحی تک قطبی استفاده م
روی قلم دو دکمه فشاری وجود دارد که جراح با فشار دکمه زرد ..نصب می شو ند
و با فشار دکمه ابی رنگ ، حالت gnittucرنگ ، که به سر قلم نزدیکتر است، حالت
پس از هر بار استفاده از قلم تک قطبی ، با  .،. را انتخاب می نماید noitalugaoc
پس . . نید استفاده از الکل یا مواد ضد عفونی کننده ،سطح قلم و کابل را کاملا تمییز ک
. از اینکار ، قلم و کابل را کاملا با اب استریلیزه شده شستشو دهید
الکترودهای قلم تک قطبی
ان از الکترودها باید از جنس مرغوب با صافی سطح بالا تهییه شده که حتی الامک. 
د بافتهای باقیمانده برای تمیز کردن ، ابتدا بای. چسبیدن بافت به الکترود جلوگیری می کند
و برای .روی الکترود با برسهای زبر که از جنس مس یا فولاد می باشد استفاده کرد، 
.درجه سانتیگراد استفاده نمود081استریلیزه کردن نیز ، می توان از هوای داغ تا 
صفحه بیمار
اده روی به منظور ایمنی بیمار ، لازم است با توجه به حداکثر توان خروجی مورد استف. 
ار از صفحه بیم. هر بیمار ، حداقل سطح تماس لازم برای صفحه بیمار ، رعایت شود
ال باهمچنین امکان اتص. .نرمی و انعطاف پذیر است. جنس سیلیکون هادی می باشد 
متر 3طول ، با یک کابل با. و یا اندوسکوپی به کانکتور این صفحه فراهم است GCE
..به دستگاه متصل می شود
پدال پایی
می توان  ralopiB , raloponoMبرای فعال کردن ژنراتورها
با raloponoMدر حالت. از پدال پایی دوتایی استفاده کرد 
انتخاب می شود و با  gnittuCفشار پدال زرد رنگ ، وضعیت
انتخاب می شود  noitalugaoCفشار پدال ابی رنگ ، وضعیت
ضمنا ، اگر به صورت همزمان ، دو پدال فشار داده شود ، هیچ. 
پدال ساختار این..کدام از ژنراتورهای تک قطبی فعال نمی شوند 
د در مقابل ریزش اب و نفوذ مایعات محافظت شده است و نیز ض
دن ضمنا ، برای ضد عفونی کردن یا تمیز کر. . اشتعال است 
عال سطح پدال ، از هر ماده ضدعفونی کننده حتی اگر قابل اشت
باشد ، می توان استفاده کرد 
پنست دو قطبی
، برای انعقاد بافت ها  ralopiBانواع گوناگونی ازپنست های
ه نواحی به غیر از انتهای دو سر پنست ، بقی. قابل استفاده است 
ه غیر از مواد عایق پوشیده شده است که هنگام تماس با بافت ، ب
از نوک پنست ، در نواحی دیگر انعقاد رخ نمی دهد و همچنین
،باعث سوزش دست جراح هنگامی که خروجی دو قطبی فعال
درجه سانتیگراد قابل 431می شود ، نخواهد شد وتا دمای 
.استریلیزه کردن می باشند

میکروسکوپ
... پیوند اعصاب و. عروق . چشم . در عمل های جراحی گوش 
میزان درشت نمایی این . مورد استفاده قرار می گیرد 
ط این دستگاه توس. . مرتبه می تواند باشد 0۴میکروسکوپ ها تا 
. ساعت استریل می گردد ۴2قرص های فرمالین بعد از 

نگاتوسکوپ 
اده وسیله ای می باشد که برای مشاهده فیلم های رادیوگرافی مورد استف
ه شود و این وسیله می تواند در داخل دیوار اتاق عمل تعبی. قرار می گیرند 
. هم می تواند به صورت جداگانه قرار گیرد 
چراغ سیالیتیک 
ین ا. ممکن است سیار و یا ثابت باشند  . جهت روشن نمودن موضع عمل
چراغ ها دارای بازوهایی می باشد که امکان مانور چراغ را در جهت 
ی کند نور چراغ سیالیتیک سایه ایجاد نم. های گوناگون فراهم می سازند 
تن این چراغ ها به دلیل داش. و می تواند در عمق موضع عمل نفوذ کند . 
. فیلتر های گرمایی حرارت ایجاد نمی کنند 

فیکو
. شودبرای عمل های جراحی چشم استفاده می
یدا طول برش روی قرنیه  عوارض آستیگماتیسم و مدت زمان عمل کاهش پ: کارایی
می کند 
)دستگاه الکتروشوک(دیفیبریلاتور
مقدمه
وقتی قلب از حرکت بایستد یا ناهماهنگ عمل کند، دستگاهی به نام 
. دیفیبریلاتور، قلب را مجدد به تپش درمی آورد
عمل فیبریلاسیون و بازگرداندن جهت خنثی کردن) الکتروشوک(دستگاه دفیبریلاتور 
عی که انقباضات قلبی به حالت متعادل اولیه، مورد استفاده قرار می گیرد؛ همچنین در مواق
به . (یشودقلب از کار بازمی ایستد، برای شروع مجدد ضربان قلبی از این دستگاه استفاده م
(عنوان مثال بعد از یک شوک الکتریکی
اساس کار
رگ برای دفیبریلاتور از یک منبع تغذیه و یا یک باطری داخلی بز
ژول استفاده 00۴تا ۵شارژ نمودن یک خازن حجیم بین مقادیر 
ر یا همان الکترودها به دفیبریلاتو) پرلس(دو قطعه فلزی . میکند
.متصل است و بر روی هر دو طرف سینه بیمار قرار میگیرد
انرژی ذخیره شدن در درون خازن ازیک الکترود به الکترود 
آزاد یا دشارژ) توسط سینه بیمار(دیگر از میان سینه بیمار 
به قلب منتقل شده و ضربانشوکمیگردد؛ که در نتیجه این 
چنین دفیبریلاتورها هم. مجددًا به قلب بازمیگردد) منظم(ریتمیک 
رند و ثبتکننده الکتروکاردیوگرام دا GCEیک مانیتور مربوط به
را نمایش میدهد و واحد اندازهگیری آن  GCEکه دایمًا شکل موج
.ژول است
سیستمنگهداری 
ه ز زمانهایی که از دستگاه استفاده نمی شود، لازم است تا شارژ کامل در دمای اتاق کا
.ساعت به طول می انجامد، در حال شارژ مداوم باشد۴2تا ۴معموًلا بسته به نوع سیستم 
د و هر دو سال بیشتر سازندگان توصیه میکنند که باتریها بعد از هر استفاده حتمًا شارژ شو
.یک بار، باتریها به صورت کلی تعویض شود
ایرادهای معمول
تصال شایعترین مشکل در استفاده از دیفیبریلاتورها، سوختگیهای پوستی در محل ا
 .ی شودپوست است که در صورت تکرار عمل دیفیبریلاسیون، عمیقتر نیز م-الکترود
با جهت جلوگیری ایجاد این ضایعه، لازم است که کاربران از تماس مستیم الکترودها
زم انتخاب ضمن اینکه توان منتقل شده به بیمار نیز بیشتر از حد لا. پوست، اجتناب کنند
.شود
سیار نوع کاشتنی این وسایل، بسیار حساس است و در هنگام جراحی و پس از آن باید ب
.محتاط با آن برخورد کرد
انواع دیفیبریلاتور
.شوددیفیبریلاتورها در انواع کاشتنی، داخلی، خارجی، خودکار و نیمه خودکار ارایه می
) DEA (دفیبربلاتور خارجی خودکار
، وسیله ای قابل حمل و سبک است که یک شوک ) DEA(دفیبربلاتور خارجی خودکار 
بب این شوک می تواند س. وارد می کندقلب به سینهقفسه خلال ز االکتریکی را 
زاجازه ادر هنگام ایست ناگهانی قلبی و ریتم غیر طبیعی شده متوقف نمودن 
ه عملکرد قلب ایست ناگهانی قلبی، قطع یکبار. بدهدقلب به راریتم طبیعی سرگیری 
. ود اگر این مشکل در عرض چند دقیقه رفع نشود، فورا سبب مرگ می ش. می باشد
ن حالت یک ای. بطنی می باشندفیبریلاسیون ز ناشی ااکثر ایست های ناگهانی قلبی 
قلب ریتم سریع و نامنظم قلبی است که منشا آن در حفره های پمپ کننده پایینی
گذشت شود ، چرا که با» دفیبریله«اصطلاح به فوراقلب باید . می باشد ) بطنها(
.درصد کاهش می یابد7-01هر دقیقه شانس زنده ماندن فرد قربانی در حدود 
 DEAاهمیت
وجود دفیبریلاسیون به می شود که در حالات اورژانس پزشکی که نیازسبب DEA
حمل می قابل DEAآنجا کهز ا.دارد ، افراد بسیاری بتوانند کار مفیدی انجام بدهند
ز اجزئی عنوانبه تواندباشد و بوسیله افراد غیر پزشک هم قابل استفاده است، می 
احیای قلبی و ریوی (RPCو 511های پاسخ اضطراری که شامل تماس با برنامه 
زایش ایست قلبی در افهنگام به فعالیتهاهر سه این . فوری می باشد بکار رود ) 
.احتمال بقا موثر می باشند 

 )DCI(دفیبریلاتور کاشتنی قلبی
شما دستگاهی به اندازه یک پیجر می باشد که ضربان قلب DCI
جهت فرستادن ضربانسازاین دستگاه مشابه . را کنترل می کند 
یهایی پیام های الکتریکی به قلب دارای ضربان آهسته ،از باتر
ا منظم و همچنین می تواند به قلبی که ضربان ن. استفاده می کند
ب طبیعی بسیار سریعی دارد، شوک الکتریکی بدهد تا ضربان قل
بان سریع ضرگرداندن دفیبریلاسیون قلبی راهی برای باز . شود 
حالت طبیعی از طریق یک شوکبه و غیر طبیعی یا منظم 
.الکتریکی می باشد


مقدمه
دن دستگاه آندوسکوپ که براي دیدن حفره ها و یا ارگان هاي داخلي ب
و » داخل«به معناي » اندو«استفاده مي شود، مرکب از دو کلمه 
قسمت اسکوپ آن اغلب از . است «وسیله دیدن«به معني » اسکوپ«
توم در طریق سوراخ هاي طبیعي بدن مانند دهان در برونکوسکوپي، رک
.ي شودسیگموییدوسکوپي و یا واژن در سیستوسکوپي، داخل بدن م

در هر دو طیف(آندوسکوپ هاي دستگاه گوارش، در سطح بالاي پیچیدگي 
ه از آنها، در میان دستگاه هاي پزشکي قرار دارند و استفاد) تشخیصي و درماني
در واقع آندوسکوپ ها، . درجه بالایي از مهارت و تجربه را مي طلبد
سي مجموعه اي از ویدئوها و کامپیوترهاي مدرن و تکنولوژي  پیشرفته مهند
ضي از آنها در مواقع لزوم، براي گرفتن نمونه پاتولوژي از بع. مواد هستند
 .اعضا مانند کولون و برونش هاي ریه نیز استفاده مي شود
وارش استفاده انواع گوناگون این دستگاه ها که به منظور بررسي بیشتر دستگاه گ
شاملمي شود
)گاستروسکوپ(ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپ *
انتروسکوپ* 
دئودنوسکوپ* 
کلدوکوسکوپ* 
اکوآندوسکوپ* 
کولونوسکوپ * 
.و سیگموئیدوسکوپ است* 

آندوسکوپ هاي قابل انعطاف
 کننده، لوله قسمت کنترل: آندوسکوپ هاي قابل انعطاف، از سه قسمت تشکیل شده اند
صر ویژگي هاي منح. و قسمت مرتبط کننده) که داخل بدن قرار مي گیرد(ورودي 
به فرد هر کدام از آندوسکوپ ها، مطابق استفاده اي که از آن مي شود، تعدیل 
.شده است
با وجود آنکه اغلب، طراحي یکساني براي آندوسکوپ ها وجود دارد اما 
. نندکارخانه هاي سازنده، انواع گوناگوني از آن را در گروه هاي معیني تولید مي ک
دي این تنوع و گوناگوني اغلب در طول، قطر و میزان انعطاف پذیري لوله ورو
ت روده را قسمت کنترل نیز مي تواند در موارد گوناگون مانند اینکه کدام قسم .است
د یا خیر، مي خواهد بررسي کند و یا اینکه براي دیدن دئودنوم، قسمت بالا برنده دار
ارد این خصوصیات، مواردي مانند طول دستگاه را که مي تواند و. متفاوت باشد
اده لوله گوارش شود و انواع و اندازه لوازم جانبي را که همراه آندوسکوپ استف
مي شوند، تحت تاثیر قرار مي دهد

قسمت کنترل
هم این قسمت، در دست چپ پزشک قرار مي گیرد و از دو دسته چرخنده که روي
مي کنند، راست هدایت/ پایین و یا چپ/ قرار گرفته اند و سر آندوسکوپ را به بالا
 .تشکیل شده است
چرخش در بعضي از انواع خاص مانند کلدوکوسکوپ، تنها یک دسته با توانایي
 .پایین وجود دارد/ دستگاه به بالا
 .دهوا نیز در قسمت جلو و بالاي آن قرار دار/همچنین دو دریچه جهت ساکشن آب
یا عکس نیز سوئیچ هاي کنترل از راه دور براي تغییر یا گرفتن فیلم هاي ویدئویي
پایین قسمت ورودي کانال دستگاه در قسمت جلو و. در این قسمت، تعبیه شده اند
ي قسمت دستگاه هاي فیبر اپتیک که براي دیدن چشمي هستند، در جلو. قرار دارد
.کنترل کننده براي مشاهده مستقیم قرار گرفته اند
یقسمت ورود
طول، قطر  .این جزء دستگاه، به قسمت کنترل متصل شده است و در بدن بیمار، جا مي گیرد
لوله ورودي از. و درجه انعطاف پذیري لوله آن، در میان مدل هاي گوناگون، متفاوت است
اي یک یا دو کانال، یک یا دو دسته نوري، دو کانال مربوط به آب و هوا، یک دسته راهنم
ن سیم ها، ای. تصویر، قسمت ورودي سیم هدایت کننده و سیم هاي زاویه دار تشکیل شده است
درجه 032تا 081قسمت خم شونده لوله ورودي را انحنا مي دهند که بیشترین میزان آن، 
.است
ي، دهانه یا دهانه هایي جهت تعبیه لوله مکنده و سایر وسایل کمک) 1(سر آندوسکوپ شامل 
ي آب، به منظور پاک کردن لنزي که در سر لوله ورود/ یک منفذ ورودي ـ خروجي هوا ) 2(
مجموعه اي که ) 4(سیستم روشنایي هدایتي و ) 3(قرار دارد و کمک به وارد کردن هوا، 
آن، در در انواع گوناگون این دستگاه ها، بخش نوري. حاوي لنز مي باشد، تشکیل شده است
تا دو هزار و 36طول لوله ورودي از . انتهاي قدامي   ـجانبي و یا به صورت مایل قرار دارد
4/8تا 0/57میلي متر و قطر کانالي بین 31/7تا 21/8سانتي متر با قطري در حدود 008
.میلي متر متغیر است
قسمت مرتبط کننده
بع تولید این بخش حاوي یک چراغ هدایت کننده، لوله هوا و اجزاي الکتریکي متناسب با من
آب، همچنین در موقعیت جانبي آن، محلي جهت تعبیه مخزن. نور و یا پردازشگر است
شکل که براي ایمني  Sلوله مکش، گاز دي اکسید کربن، تهویه لوله ورودي و یک پایه
شک را بیشتر، آندوسکوپ را در بر مي گیرد و خطر شوک الکتریکي وارد شده به پز
.کاهش مي دهد، قرار دارد
منبع نور
آب /ون پمپ هوامنبع نور در انواع فیبر اپتیک، یک وسیله نسبتا ساده با یا بد
به طور معمول در منابع نور انواع فیبرهاي اپتیک، از حباب هاي  .است
.هالوژني استفاده مي شود
زش پردازشگرهاي ویدیویي، به علت دارابودن کلیه مدارهاي لازم جهت پردا
. پیچیده تر هستندسیگنال هاي ویدیدیي، از انواع فیبر اپتیک، گرانقیم تر و نیز
مپ برخي از انواع، داراي یک بخش جداگانه حاوي پردازشگر ویدیویي، پ
آب و منبع نور بوده، در حالي که در برخي دیگر، همه اجزا در داخل /هوا
مکان پانلي که در جلوي پردازشگر قرار دارد، ا. یک قالب قرار گرفته اند
لي آب را فراهم کرده و همچنین داراي مح/تنظیم تصویر و کنترل پمپ هوا
انواع متنوعي از لامپ هاي روشنایي شامل. براي رابط آندوسکوپ است
.گزنون و یا هالوژن در پردازشگرهاي ویدیویي استفاده مي شوند

